
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYDINLATICI GÖZ                 

MASAJI 



IRIS
™

 NASIL KULLLANILIR 

Yenilenmiş ve daha genç görünen gözler için her sabah ve akşam sadece 1 dakika 
 
 
 
 
 
 
 

BAŞLANGIÇ 

Bu FOREO cihazı satın alarak daha genç görünen ve yenilenmiş göz çevresine doğru ilk adımı attığınız için tebrikler. Gelişmiş 

cilt bakım teknolojimizin tüm avantajlarından yararlanmaya başlamadan önce lütfen birkaç dakikanızı bu kılavuzu incelemek 

için ayırın.  

 
NOT: Bu cihazı yalnızca bu kılavuzda belirtildiği gibi kullanım amacına uygun şekilde kullanın. 

 
 
 
 

 
KREM UYGULAYIN 

Her zamanki göz kreminizi ya da 

serumunuzu uygulayın ve yayın. 

 
 
 
 

 
MASAJ YAPIN 

Cihazı merkezden dışa doğru göz çevresine, göz altına ve göz üstüne 

uygulayın. Masaj, her bir göz çevresi için 30 saniye sürer. 

 
 
 
 

 
RAHATLAYIN 

1 dakika sonra rutininiz tamamlanır. 

IRIS
TM

’İN KULLANIMI 

Bir tam rutin (her bir göz için 30 saniye) 1 dakika sürer ve günde iki kere uygulanmalıdır. 

 
ÖZELLİKLER 

• Alternatif T-Sonic
M

 Teknolojisi: parmak ucu dokunuşuyla göz masajından ilham alan benzersiz hareket  

• İhtiyacınıza göre kişiselleştirilebilen 2 mod: 

• Spa Modu: profesyonel bir güzellik bakımı için dokunma hareketi ile hassas titreşimleri birleştirir. Daha belirgin 

yaşlanma belirtileri gösteren ciltlerde kullanıma uygundur. 

• Pure Modu: el ile yapılan masajlardan ilham alan bu mod dokunma hareketini göz çevresine nazikçe iletir. 

Yaşlanma belirtileri göstermeye başlayan ciltlerde kullanım için mükemmeldir. 

• Maksimum konfor için 8 farklı yoğunluk: Her bir modun yoğunluğu “+” veya “–” düğmeleri ile arttırılıp azaltılabilir. Ayrıca 

cihazınız bir sonraki kullanımda tercihlerinizi hatırlayacaktır.  

• Dokulu Silikon: rahat bir tutuş için (sadece IRIS
TM

   Black). 
• Tamamen su geçirmez: tamamen su geçirmez şarj girişi ile kolaylıkla temizlenir ve tercihe göre banyo ya da duşta 

kullanılabilir.  

• Entegre zamanlayıcı: titreşimler, göz bakımınızın bittiğini ve diğer gözün bakımına devam etmeniz gerektiğini belirtmek 

için 30 saniye sonra duraklar. Cihaz titreşimleri art arda 3 kez durduktan sonra gösterge ışığı tüm rutinin sona erdiğini 

belirtmek için sabit yanar.  

• FOREO cihazınız her iki modda aşırı kullanımı önlemek için 3 dakika sonra kendini kapatır. 

 
MOD SEÇİMİ 
• IRIS

TM

’inizi açmak için ortadaki düğmeye bir kez basın. Etkinleştirildiğinde Spa Modu’nda olacaktır.  

• Cihazı Pure Moda geçirmek için tekrar ortadaki düğmeye basın. 

• IRIS
TM

’nizi kapatmak için ortadaki düğmeye bir kez daha basın.  

 
“+” ve “–“ düğmelerini kullanarak IRIS

TM

’in Pure ve Spa Mod yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz. 

 
NOT: IRIS

TM

 göz masajı cihazı ilk kullanımda kilitli olabilir,”+“ ve ”–“ düğmelerine aynı anda 3 saniye basılı tutarak kilidi açın. 

Cihaz, kilidin açık olduğunu göstermek için ışık yanıp sönecektir. 

 
DİKKAT: IRIS

TM

, sadece göz altı bölgesine ve kaş kemiğine uygulanmalıdır, göz kapağı ve göz küresine asla uygulanmamalıdır.   

 
ŞARJ ETME 

• Cihazı kutu içerisinde yer alan USB kablosu ile şarj edebilirsiniz. IRIS
TM

 üzerinde yer alan LED, pilin şarj olduğunu göstermek 

için art arda yanıp söner. Cihaz tamamen şarj olduğunda (yaklaşık 1 saat sonra) LED sabit bir şekilde yanacaktır. 

• Cihaz pili azaldığında IRIS
TM   

üzerinde yer alan LED yanıp sönen beyaz bir ışık yayacaktır. 

NOT: Cihaz, şarj cihazı veya şarj kablosu hasarlı ise kesinlikle kullanmayın. Şarj cihazının kuru olduğundan emin olun ve şarj 

ederken IRIS
TM   

ya da şarj cihazını suya yakın bir yerde bırakmayın. IRIS
TM

cihazınızla birlikte yalnızca FOREO tarafından sunulan 

şarj aletini kullanın. İlk kullanımdan önce IRIS
TM 

‘i mutlaka şarj edin, cihazı 24 saatten fazla şarj etmeyin ve şarj süresince cihazı 

kullanmayın. 

 
TEMİZLEME, SAKLAMA VE GÜVENLİK 

Uygun bakım ve özen ile IRIS
TM

‘in kullanım süresi büyük ölçüde artar.  

 
Her kullanımdan sonra IRIS

TM

’i iyice temizleyin.  Cihaz yüzeyini su ve sabun ile yıkayın, ardından ılık su ile durulayın. En iyi 

sonuç için FOREO’nun Silikon Temizleme Spreyi ile temizlemenizi ve ılık su ile durulamanızı öneririz. Tüy bırakmayan bir bez 

veya havlu ile hafifçe kurulayın. Alkol, benzin veya aseton içeren temizlik ürünlerini asla kullanmayın, bu ürünler cildi tahriş 

edebilir. 

 
Bu FOREO cihazıyla birlikte kil ve silikon bazlı serum ya da krem kullanmaktan kaçının. 

 
IRIS

TM

‘inizi doğrudan güneş ışığına, aşırı ısıya ve aşırı sıcak suya maruz bırakmayın. 

 
Hijyen nedeniyle IRIS

TM

 cihazınızı başkalarıyla paylaşmamanızı öneririz. IRIS
TM

 kullanımınız konforlu olmalıdır – herhangi bir 

rahatsızlık veya tahriş yaşarsanız hemen kullanmayı bırakın ve bir doktora danışın. Cihazı herhangi bir modunda 3 dakikadan 

fazla kullanmamanızı öneririz.  Bir cilt rahatsızlığınız varsa kullanmadan önce bir cilt uzmanına danışın. Göz altı bölgesine 

uygularken dikkatli olun ve cihazın göz kapakları ya da göz küresi ile temasından kaçının. 

 
NOT: Bu cihaz, çocuklar tarafından ya da yakınında kullanıldığında yakın denetim gerektirir
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SORUN GİDERME 

Şarj cihazı bağlandığında LED yanıp sönmüyorsa 

• Cihaz tamamen şarj olmuştur ve 50 kullanıma kadar göz masajına hazırdır. 

• Cihaz pili tamamen bitmiştir ve şarj kablosunun algılanması birkaç dakika sürebilir. 

• Şarj kablosu doğru bağlanmamıştır. Elektrik prizini ve şarj girişini kontrol edin. 

Orta düğmeye basıldığında IRIS
TM 

etkinleşmiyorsa 

• Cihaz pili bitmiştir. IRIS
TM

 ‘nizi şarj edin. 

• Arayüz kilitlenmiştir. "+" ve "–" düğmelerine aynı anda basılı tutarak kilidi açın. 

 IRIS
TM 

kapanmıyorsa ve/veya arayüz düğmeleri cevap vermiyorsa 

• İşlemci geçici olarak arıza yapmıştır. Şarj kablosunu yeniden bağlayın. 

IRIS
TM

'in silikon yüzeyleri yapışkan veya kabarcıklı bir dokuya dönüşürse 

• Kullanmayı bırakın. Silikon oldukça dayanıklıdır, ancak belirli koşullar altında bozulur – bunu önlemek için kılavuzun 

Temizleme, Saklama ve Güvenlik bölümüne bakın. 

 
IRIS

TM

cihazınız ile ilgili başka bir sorun yaşarsanız veya cihaz kullanımı ile ilgili başka bir sorunuz varsa lütfen 

foreo.com/support adresini ziyaret edin. 

GARANTİ ŞARTLARI VE KOŞULLARI 

GARANTİ KAYDI 

2- Yıl Sınırlı Garanti kaydını etkinleştirmek için FOREO Manyetik Kart üzerinde yer alan numarayı foreo.com/support 

adresinde kaydedin. 

 

2-YIL SINIRLI GARANTİ 

FOREO hatalı işçilik veya cihazın Normal Kullanımından kaynaklanan kusurlara karşı orijinal satın alma tarihinden sonra 

İKİ (2) YIL garanti hakkı sunar. Garanti, cihazın işlevini etkileyen çalışma parçalarını kapsar. Adil aşınma ve yıpranma 

nedeniyle meydana gelen kozmetik bozulmaları veya yanlış kullanım, kaza ya da ihmal kaynaklı hasarları KAPSAMAZ. 

Cihazı (veya aksesuarlarını) açma veya parçalara ayırma girişimleri garantiyi geçersiz kılar. 

 

Garanti süresi içinde bir kusur tespit edip FOREO'ya bildirirseniz FOREO incelemelere bağlı olarak cihazı ücretsiz 

değiştirir. Garanti kapsamındaki talepler, talep tarihinin garanti süresi içinde olduğuna dair kanıtlarla 

desteklenmelidir. Garantinizi doğrulamak için lütfen orijinal satın alma makbuzunuzu garanti süresi boyunca bu 

garanti koşullarıyla birlikte saklayın. 

 

Bu 2-Yıl Sınırlı Garanti, sözlü, yazılı, açık veya zımni diğer garantileri hariç tutar. Ürünün üretimi, satışı veya 

kullanımından kaynaklanan hiçbir zımni garanti yoktur. Garantinizi talep etmek için www.foreo.com adresinden 

hesabınıza giriş yapmalı ve ardından garanti talep seçeneğine tıklamalısınız.  Kargo ücreti iade edilmez. Bu taahhüt, bir 

tüketici olarak yasal haklarınıza ilavedir ve bu hakları hiçbir şekilde etkilemez. 

 

 

GERİ DÖNÜŞÜM BİLGİSİ 

Eski elektronik aletlerin imhası (AB ve farklı atık toplama sistemi olan diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir). Üzerinde 

çarpı işareti bulunan çöp kutusu sembolü, bu cihazın evsel atık olarak değerlendirilmemesi, bunun yerine elektrikli ve 

elektronik cihazların geri dönüştürülmesi için uygun toplama noktalarına getirilmesi gerektiğini belirtir.  

 

   
 

 
 

 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

MALZEME: Silikon 

RENK: Magenta, Petal Pink, Mint, Black 

BOYUT (G x U): 39.3 x 31.7 x 120.4 mm 

AĞIRLIK: 70 g 

PİL: Li-Ion 200 mAh 3.7 V 

KULLANIM SÜRESİ: 50 kullanıma kadar 

BEKLEME: 90 gün 

FREKANS: 120 Hz 

MAKS. SES DÜZEYİ: 50 dB 

ARAYÜZ: 3-düğme 

 
Sorumluluk Reddi: FOREO, herhangi bir kişiyi değişikliklerden haberdar etme zorunluluğu olmaksızın bu yayını 

yenileme ve içeriğinde zaman zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tam, güncel şartlar, koşullar ve uyarılar için 

lütfen foreo.com/support adresinde yer alan tam kullanım kılavuzunu inceleyin. 

 
Model, geliştirmeler için haber verilmeksizin değiştirilebilir. 
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