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TAM KULLANIM KILAVUZU

BASLANGIC

FAQ™ 102 ile yaslanma karsiti yeni bir ¢caga ilk adimi attiginiz igin tebrikler. Evinizin konforunda profesyonel cilt bakim
teknolojisinin tim avantajlarindan yararlanmaya baglamadan o©nce, lutfen birka¢ dakikanizi bu kilavuzdaki talimatlari
dikkatlice okumak icin ayirin.

Lutfen KULLANMADAN ONCE TUM TALIMATLARI OKUYUN ve bu irinii sadece bu kilavuzda aciklanan kullanim
amacina uygun olarak kullanin.

KULLANIM AMACI: FAQ™ 102, invazif olmayan, kozmetik yiiz genglestirme icin tasarlanmig ve regetesiz satilan ev tipi bir
cihazdir.

UYARI: BU CiIHAZ UZERINDE DEGISIKLIK YAPILMASINA iZIN VERILMEMEKTEDIR.

FAQ~ 102 GENEL BAKIS

Yogunlastiriimis gug, profesyonel egitim ve kisisellestiriimis bir bakim sunan genglestirici EMS-Pro, Power-RF ve LED-Pulse
Swiss yiiz cihazi FAQ™ 102 ile tonlanmis ve 1siltili bir cildin ve V-gekilli bir yuiziin gliciini ortaya gikararak yaslanan cildi
donUsturin. Kaslar sikilastirmak icin yiiz ve boyundaki stratejik noktalara yogunlastiriimis elektriksel uyarilar, ince cizgilerin
goriniminl azaltmak icin kolajen Uretimini hizlandiran 1si ile gugclendirilmis radyofrekans dalgalar, dogal iyilesmeyi
desteklemek icin cildin derinliklerine nufuz eden dar acih, titresimli tam spektrum LED isik, stresi azaltmak ve cildin
parlakh@ini arttirmak igin ylize nazikge masaj yapan rahatlatici T-Sonic™ titregimler ve optimum konfor icin benzersiz Anti-
Shock System™ sunan FAQ™ 102, tek bir digme ile eksiksiz bir cilt genglestirme salar.

FAQ" 102'YI TANIYALIM

EMS-PRO

Yogunlastiriimis elektriksel uyarilar yuz kaslarlnl
uyararak cildi tonlandirir ve sikilastirir.

POWER-RF
st ile gliclendirilmis dalga
boylari kolajeni arttirir ve ince
cizgilerin gérunimund
purtzsizlegtirir.

LED-PULSE ISIK
Dar agili tam spektrum LED isik, cildi gozle
gorilir sekilde canlandirir.

+/- KONTROLLER
EMS-Pro & Power-RF’in
yogunlugunu arttirir / azaltir.

ANTI-SHOCK SYSTEM™
Maksimum konfor icin EMS-Pro & Power-
RFi cildinize gore ayarlar.

EVRENSEL DUGME
3 saniye basili tutuldugunda cihazi agar / kapatir.

ULTRA-HIJYENIK SILIKON
BPA ve ftalat icermez, bakteri olusumunu
onleyen gozeneksiz bir yapiya sahiptir.

GOSTERGE ISIKLARI . —
EMS-Pro & Power-RF’in yogunluk ayarini,
Bluetooth eslestirme modunu ve cihazin

\J

sarj edilmesi gerektigini géstermek igin T-SONIC™ TITRESIMLER

Cildin parlakhgini ve Grinin emilimini

yanar. < ] k
arttirmak icin nazikge masaj yapar.

) ) INTERAKTIF
2ml SAMPLE FAQ™ P1 USB KABLO STAND SEYAHAT CANTASI TEMIZLEME BEZI UYGULAMA
Guvenli ve etkili sonuglar istediginiz zaman, istediginiz FAQ"™ cihazinizi korur Seyahatte cilt bakimi igin FAQ" cihazinizi Cihaz ayarlarini

icin FAQ™ 100 Serisi yerde sarj edin. ve sergiler. cihazinizi kolayca saklar. temizler ve kurutur. ve tercihlerinizi

cihazlar ile kullanin. senkronize eder.




UYARILAR
EN ETKIN GUVENLIK ICIN:

« FAQ™ 102 ile genglestirici bakimlar rahat olmalidir — herhangi bir rahatsizlik veya tahris yasarsaniz, cihazi kullanmayi
derhal birakin ve bir doktora danigin.

» Gogus / gogus bolgesi, goz bolgesi (yoringe kenar igindeki dairesel kas), boynun orta ¢izgisi (kemik) veya genital / kasik
bélgesinde kullanmayin.

» Kizarik cilt, kabarik benler, ana arterler (6rn. karotis), genislemis kilcal damarlar, metal implantlar, enfekte veya hissiz
bdlgeler tizerinde kullanmayin.

» Gul hastaligi, ben, sigil, acik yara, kanserli lezyon veya herhangi bir cilt rahatsizigini tedavi etmek igin kullanmayin.

* Epilepsi, hemorajik bir hastalik, kanser, timor veya algisal bir bozukluk gibi herhangi bir tibbi durumunuz varsa
kullanmayin.

 Lazer tedavisi ve kimyasal peeling yaptirdiysaniz veya herhangi bir sekilde yaralanmis ve hasar gérmus bir cildiniz varsa
kullanmayin.

* YUz bdlgenizde estetik ameliyat varsa kullanmayin.

» Vicudunuza implante edilmis herhangi bir tibbi cihaz, elektronik alet veya vicut yardimciniz varsa kullanmayin.

* EKG monitorleri ve EKG alarmlari gibi elektronik izleme cihazlari, cihaz kullanimdayken diizgiin ¢alismayabilir.

* FAQ™ 102, cocuklar veya fiziksel ve zihinsel yetenekleri sinirli kisiler tarafindan veya yakininda kullanilmamalidir. Bu cihaz,
cocuklar veya fiziksel ve zihinsel yetenekleri sinirli kisiler tarafindan ya da yakininda kullanildiginda, temizlendiginde veya
saklandiginda yakin gézetim gerektirir.

* Elektriksel kas uyariminin uzun vadeli etkileri bilinmemektedir.

» Cihazin guvenligi hamilelikte kullanim igin hentiz belirlenmemistir. Hamileyseniz, bu cihazi kullanmadan 6nce doktorunuza
danigin.

« Bir cilt rahatsizliginiz veya herhangi bir tibbi endiseniz varsa lutfen kullanmadan 6nce bir doktora danisin.

 Teshis konulmus veya slphelendiginiz bir kalp rahatsizliginiz varsa doktorunuz tarafindan énerilen énlemleri uygulayin.

» Goz alti bolgesi bakiminda 6zellikle dikkat edin ve cihazi gézleriniz veya gz kapaklariniz ile temas ettirmeyin.

» Cihazin kullanimi esnasinda goz sinirinin uyariimasindan kaynaklanan yanip sénen isiklar algisi olabilir. Bu durumu
cihazinizi kullanmadan stirekli fark ederseniz doktorunuza danigin.

* FAQ™ 102 teknolojilerinin verimliligi g6z éniinde bulunduruldugunda FAQ™ 102 cihazinizi tek seferde 10 dakikadan fazla
kullanmamanizi 6neririz.

« Hijyen nedeniyle FAQ™ 102 cihazinizi baskalariyla paylasmamanizi 6neririz.

» Ara¢ veya agir makine kullanirken kullanmayin.

« Cihazi prize takiliyken kullanmayin.

 Cihazin girislerine herhangi bir cisim sokmayin.

» Cihaz asiri 1Isinmissa veya arizali oldugundan supheleniyorsaniz kullanmayin.

« FAQ™ 102 cihazinizi dogrudan giines i1sidina, asiri isiya veya asiri sicak suya maruz birakmayin.

* FAQ™ 102 cihazi etkinlestiriimeden 6nce tamamen kuru olmalidir. Cihazi kurulamadan ve islak ellerle kullanmayin.
» Bu cihaz sadece 5V SELV gl¢ adaptortyle kullaniimahdir.

* Cihazi sarj etmek igin IEC60335-2-29 veya IEC61558-2-16 standart gui¢ tedariklerinin kullaniimasi 6nerilir.

« Sarj etmeden 6nce fis ve prizin tamamen kuru oldugundan emin olun. Aksi takdirde elektrik carpmasina, kisa devreye veya
yangina neden olabilir.

» Sarj olurken cihazi kullanmayin. Bu cihaz ve sarj aleti dizglin calismiyorsa veya herhangi bir sekilde hasar gérmusgse
kullanmay! birakin. Sadece cihazinizla birlikte verilen gii¢ kablosunu kullanin.

» Bu cihazda degistirilemeyen piller bulunmaktadir.

« Pil atiimadan énce cihazdan c¢ikarilmalidir. Pil ¢ikarilirken cihazin baglantisi kesilmeli ve pil glivenli bir sekilde atiimalidir.

» Bu cihaz servis edilebilir parca icermez.

* Bu cihaz yliz ve boyun bdlgesinde kozmetik kullanim igin tasarlanmistir. Yanhs kullanim, vicudun farkl bdlgelerine
uygulama, uygun olmayan voltaj kaynaklarina baglanti, kirli iletken ¢ozelti veya kireler ve diger uygunsuz uygulamalardan
kaynaklanan herhangi bir sonug FAQ™ 102'in sorumlulugunda degildir.

» Bu cihazi sadece bu kilavuzda agiklanan kullanim amacina uygun olarak kullanin. Sorulariniza cevap bulamazsaniz veya
cihazin galismasiyla ilgili bagka sorulariniz varsa litfen fagswiss.com/support adresini ziyaret edin.




FAQ~ 102 NASIL KULLANILIR

DIKKAT: FAQ™ 100 SERISI CIHAZLAR, BAKIMA BASLAMADAN ONCE TAMAMEN KURU OLMALIDIR. BU CIHAZLAR
TIROID BOLGESINDE, GOZ BOLGESINDE, GOZ KURESINDE VEYA GOZ KEMIGI ICINDE, GOZUN CEVRESINDE VE
UZERINDE ASLA KULLANILMAMALIDIR. POWER-RF OZELLIGINI KULLANIRKEN CIHAZI CILT UZERINDE HAREKET
ETTIRMEYI HICBIR ZAMAN BIRAKMAYIN.

Cihazini ilk kez kullanirken kilidini agmak ve kaydetmek igin FAQ™ Swiss uygulamasini indirin. Akilli telefonunuzdaki
Bluetooth ile uygulamaya baglanin, cihazi uygulama ile senkronize etmek ve tercihlerinizi ayarlamak icin FAQ™ cihazinizdaki
evrensel dugmeye basin.

YUz ve boyun bolgenizi hicbir kalinti birakmadan dikkatlice temizleyin ve kurulayin. Ardindan, FAQ™ P1 UrGnuni bakim
yapmak istediginiz bolgelere esit sekilde dagitin. Cihazin rahat kullanimi igin FAQ™ P1 UrtiniinG ince bir tabaka seklinde
uyguladiginiza emin olun.

a) Cihazinizi agmak igin evrensel diugmeyi 3 saniye basili tutun. Evrensel digmenin altindaki gosterge isiklari
cihazinizin EMS-Pro / Power-RF yogunluk ayarini gosterir.

b) EMS-Pro'yu agmak/kapatmak icin EMS diigmesine basin. Power-RF'i agmak/kapatmak i¢in RF digmesine basin. LED
digmesine her bastiginizda LED-Pulse 15131 farkl bir renge dénisir. LED digmesine bir kez daha basildiginda LED
1IsIg1 kapanir. (Uygulamadaki 'Cihaz Ayarlari’ boéluminden LED isik renklerinin segimini kaldirarak cihazinizi
ozellestirebilirsiniz, boylece cihazinizda yalnizca kullanmak istediginiz LED i1gik renkleri bulunur.)

c) + ve - dugmelerini kullanarak EMS-Pro / Power-RF'in yogunlugunu istediginiz gibi ayarlayabilirsiniz. Bu yogunluk
seviyesi sonraki bakimlarinizda her iki teknoloji icin de gegerli olacaktir. (Liitfen cihazinizi aldiginizda 'Temel' moda
ayarli oldugunu unutmayin- yani EMS-Pro / Power-RF'in yalnizca en diisiik 5 yogunluk seviyesine erigebilirsiniz. 'Pro’'
modun kilidini agmak ve cihazin daha yliksek klinik diizeydeki yogunluklarini kullanabilmek igin oncelikle uygulama
araciligiyla profesyonel egitim almaniz gerekmektedir.)

2. Cihazin tabanini, bes altin plakanin timi cildinize temas edecek sekilde hafifce bastirin. Uygulamadaki kapsamli Nasil
Kullanilir videosunda gosterildigi gibi cihazi her bir ylz bdlgesi icin siki dairesel hareketlerle velveya diz cizgilerle
yavasga gezdirin.

3. Cihazi kapatmak i¢in evrensel digmeye 3 saniye basili tutun. Ardindan kalan primeri cildinize masaj yaparak nazikce
uygulayin veya tercihinize gore durulayin.

FAQ~CIHAZ TEMIZLIG]

Her kullanimdan sonra FAQ™ cihazinizi iyice temizleyin. Cihazin tamamini ilik su ve sabunla yikayin, ardindan ilik su ile
durulayin. Tuy birakmayan, asindirmayan bir bez ya da havlu ile kurulayin. Kullanimdan sonra en etkili sonug igin cihaza
FAQ™nun Silikon Temizleme Spreyi sikmanizi ve 1lik su ile durulamanizi éneririz.

NOT: Alkol, benzin veya aseton igeren temizlik trtnlerini asla kullanmayin, bu Urtnler cildi tahris edebilir ve silikona zarar
verebilir.

SORUN GIDERME

FAQ™ cihazinin performansinda degisiklik olmasi durumunda alinmasi gereken énlemler:

Evrensel diigmeye basildijinda FAQ™ 102 etkinlesmezse:
» Batarya bostur. Tamamen sarj olmasi i¢in USB sarj kablosunu kullanarak 2 saate kadar sarj edin ve evrensel digmeye
basil tutarak cihazi yeniden baglatin.

FAQ™ 102 kapanmiyorsa ve/veya evrensel digme cevap vermiyorsa:
» Mikroislemci gegici olarak arizalidir. Cihazi yeniden baslatmak icin evrensel digmeye basil tutun.

FAQ™ 102 cihazi FAQ™ Swiss uygulamasi ile senkronize olmuyorsa:

* Yeniden baglanmayi denemek igin Bluetooth’u kapatip tekrar agin.

« FAQ™ Swiss uygulamasini kapatin ve igleme baslamak igin yeniden agin.

» Mobil cihazinin uygulama magazasinda uygulama icin glincelleme gerekip gerekmedigini kontrol edin.




GARANTI HUKUM VE KOSULLARI

GARANTI KAYDI
2 Yilik Simirh - Garantinizi etkinlestirmek icin  FAQ™ uygulamasi (zerinden kaydolun veya daha fazla bilgi igin
www.fagswiss.com adresini ziyaret edin.

2-YIL SINIRLI GARANTI

FAQ™, bu cihaza, hatali iscilik veya cihazin Normal Kullanimindan kaynaklanan kusurlara karsi orijinal satin alma tarihinden
sonra IKi (2) YIL garanti hakki sunar. Garanti, cihazin islevini etkileyen calisma pargalarini kapsar. Adil asinma ve yipranma
nedeniyle meydana gelen kozmetik bozulmalar veya yanlis kullanim, kaza ya da ihmal kaynakli hasarlari KAPSAMAZ.
Cihazi (veya aksesuarlarini) agma veya pargalara ayirma girisimleri garantiyi gegersiz kilar.

Garanti stresi iginde bir kusur tespit edip FAQ™ya bildirirseniz FAQ™ incelemelere bagli olarak cihazi Ucretsiz degistirir.
Garanti kapsamindaki hak talepleri, talep tarihinin garanti siresi icinde olduguna dair makul kanitlarla desteklenmelidir.
Garantinizi dogrulamak igin litfen orijinal satin alma makbuzunuzu garanti sliresi boyunca bu garanti kosullariyla birlikte
saklayin.

Garanti talebinde bulunmak icin www.fagswiss.com adresinden hesabiniza giris yapmali ve ardindan garanti talebi
secenegine tiklamalisiniz. Kargo Ucreti iade edilmez. Bu taahhut, bir tiketici olarak sahip oldugunuz yasal haklariniza ek
olarak verilir ve bu haklari herhangi bir sekilde etkilemez.

GERI DONUSUM BILGISI

Eski elektronik aletlerin imhasi (AB ve farkl atik toplama sistemi olan diger Avrupa ulkelerinde gecerlidir).

& )¢ Cé€ RoHS

AMBALAJ GERI DONUSTURULEBILIR COP ATIKLAR, ELEKTRIK & ELEKTRONIK AVRUPA UYGUNLUGU TEHLIKELI MADDELERIN
MADDEDEN YAPILMISTIR EKIPMAN YONERGESI SINIRLANDIRILMASI

Bu cihaz, evsel atik olarak degerlendiriimemelidir, bunun yerine elektrikli ve elektronik cihazlarin geri déntisuma icin uygun
toplama noktasina goéturilmelidir. Bu cihazin dogru sekilde imha edildiginden emin olarak, Uriinin uygun olmayan atik
olarak islenmesinden dogacak cevre ve insan saghgi igin olasi olumsuz sonuglarinin énlenmesine yardimci olursunuz.
Ayrica malzemelerin geri donisimuU dogal kaynaklarin korunmasina da yardimci olur.

Cihazinizin geri donlisimi hakkinda daha fazla bilgi icin litfen bdlgenizdeki evsel atik hizmetlerine veya cihazi satin
aldiginiz yere basvurun.

PILIN CIKARILMASI

NOT: Bu iglem geri alinamaz. Cihazin agilmasi cihaz garantisini gegersiz kilar. Bu islem yalnizca cihaz atilmaya hazir
oldugunda yapilmahdir.

Bu cihaz, atilmadan dnce c¢ikariimasi gereken ve evsel atiklarla birlikte atilmamasi gereken bir lityum-iyon pil igerir. Pili
cikarmak icin silikon dis ytzeyi kesin ve plastik katmani ¢atlak boyunca kesmeye devam edin. Ardindan, katmani kaldirarak
acin ve bir dagitici kullanarak pili ayirin. Ardindan pil kablosunu kesin, pili ¢ikarin ve bdlgenizdeki cevre ydnetmeligine
uygun olarak atin. Glvenliginiz i¢in bu islem sirasinda eldiven giyin. Ayrintili gérsel talimatlar asagida verilmistir:




TEKNIK OZELLIKLER

MALZEMELER: Vicut icin Givenli Silikon, ABS, PC, Cinko Alagim

RENK: Pink Ruby / Topaz

BOYUT: 157 x 41 x 55 mm

AGIRLIK: 132¢g

PiL: Li-ion 1000 mAh 3.7 V

KULLANIM: Sarj basina 30 dakika kullanima kadar

BEKLEME: 90 giin

MAKS. SES SEVIYESI: <50 dB

ARAYUZ: RF Dugmesi, EMS Duigmesi, LED Digmesi, Artt Digmesi, Eksi Digmesi & Evrensel Digme

SORUMLULUK REDDI

Bu cihazin riskleri kullanicinin sorumlulugundadir. FAQ™ ya da perakendecileri dogrudan veya dolayh olarak bu cihazin
kullanimi sonucu ortaya cikan fiziksel veya diger tiirli yaralanma ve hasar i¢in hicbir sorumluluk ve yukimlilik kabul etmez.
Ayrica FAQ™, herhangi bir kisiyi degisikliklerden haberdar etme zorunlulugu olmaksizin bu yayini yenileme ve igeriginde
zaman zaman degisiklik yapma hakkini sakl tutar.

Bu cihaz FCC Kurallarinin 15. bélimuine uygundur. Calismasi asagidaki iki kosula tabidir: (1) Bu cihaz zararl parazite neden
olmaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen sekilde ¢alismasina neden olabilecek radyo paraziti de dahil olmak Uzere her turlt paraziti
kabul eder.

UYARI: Uyumluluktan sorumlu taraf¢ca agikga onaylanmayan bu boélimdeki degisiklikler veya modifikasyonlar, kullanicinin
cihazi kullanma yetkisini gecersiz kilabilir.

NOT: Bu ekipman test edilmistir ve FCC kurallarinin 15. bélimuine uygun olarak B sinifi dijital cihaz sinirflamalarina uygun
oldugu goéralmustur. Bu sinirlar bir konut alaninda zararli radyo parazitlerine kargi makul koruma saglamak igin tasarlanmistir.
Bu ekipman radyo frekansi enerjisi Uretir, kullanir ve yayabilir, ayrica talimatlara uygun kurulmaz ve kullaniimazsa radyo
iletisimlerinde zararli radyo parazitine neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit olmayacagina dair bir garanti yoktur.
Eger bu ekipman, radyo ve televizyon ile alici iletisiminde zararh radyo parazitine neden olursa, bu durum ekipmanin kapatilip
aclimasiyla belirlenebilir, kullanicinin asagidaki 6nlemlerden bir veya birkagini alarak radyo parazitini gidermeye calismasi
onerilir:

« Alici anteni yeniden yonlendirin veya yerini degistirin.

» Ekipman ile alici arasindaki mesafeyi arttirin.

» Ekipmani, alicinin takil oldugundan farkli devredeki bir prize takin.

* Yardim i¢in bayiye veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danigin.

Model, gelistirmeler icin haber verilmeksizin degistirilebilir.

SIKCA SORULAN SORULAR
TEMEL BILGILER

1. FAQ™ CIHAZIMLA BIRLIKTE NELER GELIR?
1x FAQ™ 102 Cihaz, 1x 2ml FAQ™ P1 Primer Ornegi, 1x USB Sarj Kablosu, 1x Stand, 1x Seyahat Cantasi, 1x Temizleme
Bezi, 1x Hizli Baglangi¢ Kilavuzu & 1x Kullanim Kilavuzu.

2. FAQ™ CIHAZIMI SATIN ALDIKTAN SONRA NE YAPMALIYIM?

Yaslanma karsiti yeni bir bakimi kesfettiginiz icin tebrikler. Baslamadan 6nce cihazin kilidini agmak ve ilk kez kullanmak
uzere kaydetmek icin FAQ™ uygulamasini (icretsiz olarak indirin. (Daha fazla bilgi igin litfen asagidaki ‘UYGULAMA' baslikli
bdélime bakin.)

3. FAQ™ CIHAZIMI NASIL BASLATIRIM?
FAQ™ cihazinizi baslatmak igin evrensel diigmeye 3 saniye basili tutun. Evrensel digmenin altindaki gosterge isiklari,
cihazinizin Bluetooth eglestirme modunda oldugunu gdstermek igin yanip soner.




4. FAQ™ CIHAZIMI NASIL KAPATIRIM?
FAQ™ cihazinizi kapatmak igin evrensel digmeye 3 saniye basil tutun. Cihazin pil tasarrufu igin 10 dakika acik kaldiktan
sonra kapanacagini litfen unutmayin.

5. ILK BAKIMIMA NASIL BASLARIM?
Oncelikle yiz ve boyun bolgenizi higbir kalinti kalmayacak sekilde temizleyin ve kurulayin. Daha sonra bakim yapmak
istediginiz bolgelere ince bir tabaka seklinde FAQ™ P1 Manuka Honey Primer Urtiniinli esit olarak uygulayin. Ardindan
evrensel digmeye 3 saniye basili tutarak cihazi agin ve cihazin tabanini bes metal plakanin tima cildinizle temas edecek
sekilde hafifge cildinize bastirin. Uygulamadaki kapsamli Nasil Kullanilir videosunda gosterildigi gibi cihazi her bir yiz
bolgesi igin siki dairesel hareketlerle ve/veya duz ¢izgiler halinde yavasca gezdirin.

FAQ™ CIHAZI

6. FAQ™ CIHAZIMI NE SIKLIKLA KULLANABILIRIM?

FAQ™ 100 Serisi cihazinizi ‘Temel’ modda kullandiginizda cilt genglestirme icin cihazi ilk 8 hafta boyunca haftada 2-3 kez
ve daha sonra gerektiginde ayda 2-4 kez kullanmanizi 6neririz. Ancak ‘Pro’ moduna ayarladiginizda cihazi ilk 8 hafta
boyunca haftada birden fazla kullanmanizi 6nermiyoruz. Daha sonra klinik genclestirme bakimi icin gerektiginde ayda 1-2
kez kullanin. (‘Temel’ ve ‘Pro’ modu hakkinda daha fazla bilgiyi asagidaki ‘UYGULAMA'’ baslikli bélimde bulabilirsiniz.)

7. HER BIR BAKIM NE KADAR SURMELI?

Bu slreler hangi bolgelere / kag bolgeye bakim yapacaginiza baghdir. Yizinizin / boynunuzun herhangi bir bélgesine 1
dakikadan daha uzun sliren bakim dnermiyoruz. Toplamda tim ylz ve boyun bélgesi i¢cin bakiminiz 10 dakikadan fazla
surmemelidir.

8. EMS-PRO NEDIR & GUVENLI MiDIR?

Evet, FAQ™'nun EMS-Pro (profesyonel elektriksel kas stimilasyonu), vicudunuzun kendi elektrik akimlarini hicresel
diizeyde yansitan agrisiz, invazif olmayan bir tonlama teknolojisidir ve yalnizca etkin iletkenlik igin gerekli primer (FAQ™
P1) ile kullanildiginda givenlidir. FAQ™ 100 Serisi cihazlari ASLA su veya herhangi bir islak ylizey yakininda
etkinlestiriimemelidir ve bakiminiza baslamadan 6nce tamamen kuru olmaldir. Bu cihazlar tiroid bdlgesinde, g6z
kirresinde, gbzun hemen Ustunde ve altinda ya da orbital kemik icindeki bélgelerde kullaniimamalidir.

9. POWER-RF NEDIR & GUVENLI MiDIR?

Evet, FAQ™nun Power-RF (gugli radyofrekans) 6zelligi, kolajen ve elastin Gretimini hizlandirmak igin cildinizi isitan,
agrisiz, invazif olmayan bir sikilastirma teknolojisidir ve en etkin koruma igin gerekli primer (FAQ™ P1) ile kullanildiginda
giivenlidir. FAQ™ 100 Serisi cihazlari ASLA su veya herhangi bir islak ylzey yakininda etkinlestirmemeli ve bakiminiza
baslamadan 6nce tamamen kuru olmalidir. Bu cihazlar tiroid bolgesinde, géz kuresinde veya gézin hemen cevresindeki
bolgelerde asla kullaniimamalidir. FAQ™ cihazinizda Power-RF kullanirken cihazi cilt Gzerinde hareket ettirmeyi asla

birakmayin.

10. DAHA YUKSEK EMS-PRO / POWER-RF YOGUNLUK SEVIYESi DAHA ETKILi MiDIR?

Evet, daha yiiksek bir EMS-Pro / Power-RF yodunluk seviyesi daha fazla glce esittir, bu da cildinize daha fazla enerji
girmesine ve daha derine nifuz etmesini saglayarak daha etkili bir bakim saglar. Ancak, herkesin cildi farklidir- bu
nedenle her teknolojiyi dnce Temel' modun 1. seviyesinde (her zaman FAQ™ P1 ile) test etmenizi ve hangi yogunluk
seviyesinin sizin i¢in en iyisi oldugunu gorerek ilerlemenizi siddetle tavsiye ederiz.

11. EMS-PRO / POWER-RF’IN YOGUNLUK SEVIYESINI AYARLAYABILIR MiYiM?

Evet, cihazinizdaki EMS-Pro / Power-RF yodunluk seviyesini tercihinize gore arti / eksi digmelerine basarak manuel
olarak ayarlayabilirsiniz. Cihazinizi aldiginizda "Temel' modda ayarlanacagini litfen unutmayin- yani EMS-Pro ve Power-
RF'in yalnizca en dustk 5 yodunluk seviyesine erisebilirsiniz. 'Pro' modun kilidini agmak ve cihazinizin daha yuksek klinik
duzeydeki yogunluklarina erismek igin 6ncelikle uygulama tzerinden profesyonel editim almaniz gerekmektedir.

12. T-SONIC™ TITRESIM OZELLIGINI AYARLAYABILIR MiYiM?
Evet, T-Sonic™ titregsimler icin tercihlerinizi uygulamanin ‘Cihaz Ayarlari’ bolimiinden ayarlayabilirsiniz.




13. FAQ™ CIHAZLARI NEDEN BU KADAR PAHALI?

FAQ™ cihazlari émir boyu giizellik igin tek seferlik bir yatinmdir. Cihazlarimiz icin biraz daha fazla harcama yapabilirsiniz,
ancak karsiliinda ¢ok daha yiiksek bir kalite elde edersiniz. Uriinlerimiz cilt saghginizin temelini olusturacak sekilde
tasarlanmisgtir- bu da geng gdriinmenizi ve kendinize glivenmenizi saglar. Higbir zaman yedek pargaya ihtiyaciniz olmaz.
Ek olarak, bir spa/klinikte ¢cok para harcamak zorunda kalmadan tim profesyonel bakimlar icin bir kez yatirrm yapmis
olursunuz. Ve en 6nemlisi, FAQ™ cihazlari 6mir boyu dayanacak sekilde tretilmistir.

14. 3 FAQ™ 100 SERISI 3 CIHAZ ARASINDAKI FARKLAR NELERDIR?

Tum FAQ™ 100 Serisi cihazlari Power-RF, LED-Pulse 1sik ve T-Sonic™ titresimlere sahiptir. Bununla birlikte, FAQ™ 102
ve FAQ™ 103 Diamond ayrica EMS-Pro ve Anti-Shock System™ 6zelligine sahiptir. Ayrica, FAQ™ 101'de yalnizca kirmizi,
yesil ve mavi LED-Pulse bulunurken, hem FAQ™ 102 hem de FAQ™ 103 Diamond'da tam spektrumlu LED-Pulse (8 renk)
bulunmaktadir. Son olarak, FAQ™ 103 Diamond 0,25 karat elmaslarla stslenmistir ve FAQ™ P1 Manuka Honey Primer ve
FAQ™ Silikon Temizleme Spreyi ile bir set halinde gelir.

UYGULAMA

15. CIHAZIMI KULLANMADAN ONCE FAQ™ SWISS UYGULAMASINI NEDEN INDIRMEM GEREKIYOR?

Tum FAQ™ 100 Serisi cihazlari ilk kez agildiklarinda FAQ™ Swiss uygulamasi araciligiyla etkinlestirilmesi ve cihaz kilidinin
aciimasi gerekir. Bu, sahte/kopyalanmis FAQ™ urlnlerine karsi korunmaya yardimci olur, cihaz garantisini kaydetmenizi
ve yatiriminizi korumay! kolaylastirir.

16. FAQ™ CIHAZIMI FAQ™ SWISS UYGULAMASI iLE NASIL ESLESTIRIRIM?

FAQ™ Swiss uygulamasini akilli telefonunuza veya tabletinize indirin ve Bluetooth'u agin. Agmak igin cihazinizdaki
evrensel digmeye 3 saniye basili tutun. Evrensel digmenin altindaki gosterge isiklari, cihazinizin eslestirme modunda
oldugunu gostermek igin yanip sonecektir. FAQ™ cihazinizi kaydetmek ve eslestirmek igin uygulamadaki talimatlari
izleyin.

17. FAQ™ CIHAZIM UYGULAMA OLMADAN GALISIR MI?

Evet, tim FAQ™ 100 Serisi cihazlarini manuel olarak kullanabilirsiniz ve bunlar igcin FAQ™ Swiss uygulamasinin
kullaniimasi gerekmez. Ancak, ilk kullanimda cihaz kilidini agmak icin cihazi FAQ™ Swiss uygulamasi araciligiyla
kaydetmeniz gerekir. Uygulama araciligiyla profesyonel egitimi alana kadar EMS-Pro ve Power-RF'in yalnizca en disuk 5
yogunluk seviyesini 'Temel' modda kullanabileceginizi Iitfen unutmayin. Profesyonel egitim tamamlandiginda, 'Pro’
modunun Kilidi acilacak ve cihazinizin kalan daha yuksek klinik seviye yogunluklari cihazinizda kullanilabilir olacaktir.

18. ‘BASIC’ VE ‘PRO’ MODLARI ARASINDAKI FARK NEDIR?

'‘Basic' modu cihazinizi EMS-Pro / Power-RF'in en dusuk 5 yodunluk seviyesine ayarlar. Bu mod, hassas cilde sahip olan
veya EMS / RF teknolojilerini kullanmaya asina olmayan kullanicilar i¢in daha uygun olabilir. Cihaziniz "Temel' moda
ayarlanmig olarak gelecektir. FAQ™ cihazlari klinik diizeyde glglii teknolojiler kullandigindan, tim kullanicilarin 'Temel'
mod seviye 1'de baglamalarini ve konfor seviyelerine gore ilerlemelerini 6neririz. 'Pro' modu, cihazinizi EMS- Pro / Power-
RF'nin daha yuksek klinik diizey yodunluklarina ayarlar. Her modun 5 seviyesi vardir- cihaz tizerindeki 5 gosterge 15131 ile
gosterilir. Uygulama araciligiyla profesyonel egitimi tamamlayana kadar 'Pro’ modunun kilitli kalacagini litfen unutmayin.

19. CIHAZIMIN ‘BASIC’ / ‘PRO’ MOD AYARLARINI NASIL DEGISTIREBILIRIM?

Uygulamada 'Cihaz Ayarlari'na gidin ve tercih ettidiniz modu secin. Sectikten sonra 'Kaydet'e tiklayin ve tercih ettiginiz
ayarlar gelecekteki tim kullanimlar igin cihazinizla senkronize edilecektir. Fikrinizi degistirirseniz her zaman uygulamadaki
'Cihaz Ayarlari'na geri donebilir ve tercihlerinizi glincelleyebilirsiniz.

SORUN GIDERME & BAKIM

20. CIHAZ ISIKLARI SUREKLI YANIP SONUYORSA NE ANLAMA GELIYOR?
Cihazinizdaki gésterge isiklari stirekli yanip soniiyorsa bu, FAQ™ cihazinizin Bluetooth eglestirme modunda oldugu veya
cihazin sarj edilmesi gerektigi anlamina gelebilir. Cihazinizi senkronize etmek igin uygulamadaki talimatlari izleyin.

21. FAQ™ CIHAZIMI NASIL SARJ EDERIM?

FAQ™ cihazlari USB ile sarj edilebilir ve 2 saatlik sarj ile 30 dakikaya kadar kullanim saglar. Cihaziniz sarj olurken
evrensel gug digmesinin altindaki gdsterge isiklari yanip sonerek cihazinizda ne kadar pil oldugunu gdésterir. Tim
gosterge 1siklari yandiginda cihaziniz tamamen sarj olmus demekir.




22. FAQ™ CIHAZIMI NASIL TEMIZLERIM?

Cihazin kapali oldugundan emin olun, ardindan cihazi sabun ve su ile yikayin, ilik su ile durulayin ve tly birakmayan,
asindirici olmayan bir bez veya havlu ile kurulayin. En etkili sonuglar igin cihaza FAQ™ Silikon Temizleme Spreyi
puskurtmenizi ve ardindan ilik su ile durulamanizi éneririz. Cildi tahris edebilecegi ve silikona zarar verebilecegi icin alkol,
benzin veya aseton igeren temizlik Urtnleri asla kullanmayin.

PRIMER

23. FAQ™ CIHAZIM iLE FAQ™ P1 URUNUNU KULLANMAK ZORUNDA MIYIM?

Evet, FAQ™ 100 Serisi cihaziniz ile FAQ™ P1 kullanmak cok &nemlidir, ¢linkii primer EMS-Pro ve Power-RF'yi
cihazdan cildinize glvenli ve etkili bir sekilde aktarmak icin iletken bir bariyer olusturarak cihazin sorunsuz bir sekilde
galismasini ve cilt Gzerinde kolaylikla gezinmesini saglar. FAQ™ P1, 6zellikle FAQ™ 100 Serisi cihazlar ile kullaniimak
Uzere tasarlanmistir ve FAQ™ 100 Serisi cihazlari ile FAQ™ P1 disinda herhangi bir kozmetik Griin kullanmamanizi
Oneriyoruz.

24. FAQ™ P1 URUNU HAYVAN DOSTU MUDUR?
Evet, FAQ™ P1 zalimlik igermez, yani hayvanlar tizerinde test edilmemistir.

25. FAQ™ P1 URUNUNU NE SIKLIKLA KULLANMALIYIM?
FAQ™ P1'i herhangi bir FAQ™ 100 serisi yiiz genclestirme bakimindan énce veya cildinizin ekstra bir 1siltiya ihtiyag
duydugu her zaman uygulamanizi éneririz.

26. FAQ™ P1 URUNU HERHANGI BIR HORMON BOZUCU IGERIYOR MU?
Hayir, temiz formdlimuiz hormon bozucular olmadan geligtiriimigstir.

27. KULLANDIKTAN SONRA FAQ™ P1 SISESINi GERi DONUSTUREBILIR MiYiM?
Evet, FAQ™ P1 sisesi geri donistirulebilirdir.
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