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WIRKUNGSWEISE VON PEACH™ 2?

PEACH™ 2 wurde entwickelt, um das Nachwachsen von Körperhaaren zu stoppen. Die Lichtenergie wird durch die 
Hautoberfläche übertragen und von dem Melanin in der Haarwurzel absorbiert. Die absorbierte Lichtenergie wird 
(unter der Hautoberfläche) in Wärmeenergie umgewandelt und der Haarfollikel wird geschwächt. Die so 
behandelten Haare fallen innerhalb von wenigen Tagen bis zu 1-2 Wochen auf natürliche Weise aus. Unsere 
Körperhaare durchlaufen 3 verschiedene aufeinanderfolgende Phasen. Die IPL-Behandlung ist nur wirksam, wenn 
sich die Haare in der Wachstumsphase befindet, der sogenannten Anagenphase. Nicht alle Haare befinden sich 
gleichzeitig in derselben Phase. Deshalb solltest du das empfohlene Behandlungsschema von 1 Behandlung ein 
Mal pro Woche über 12 Wochen hinweg einhalten.

WAS DU ERWARTEN KANNST

Unmittelbar nach der Behandlung sollten keine nennenswerten Nebenwirkungen auftreten (ausführliche 
Informationen zu eventuellen Nebenwirkungen findest du im Abschnitt „Nebenwirkungen“).

Nach den ersten Behandlungen wirst du in den ersten Wochen nach der Behandlung noch einige Haare 
nachwachsen sehen. Das sind wahrscheinlich Haare, die sich während der Behandlung in der Ruhephase und nicht 
in der Wachstumsphase (Anagen) befanden und so vom IPL nicht erreicht wurden. IPL ist während der 
Wachstumsphase am wirksamsten.


Etwa 6 Wochen nach Beginn des 12-wöchigen Behandlungsprogramms wirst du höchstwahrscheinlich eine 
Verringerung des Haarwachstums feststellen. Es kann jedoch sein, dass viele Haare noch nicht in ihrer 
Wachstumsphase behandelt wurden. Deshalb ist es wichtig, dass du die Behandlungen weiterhin jede Woche 
durchführst. Nach dem 12-Wochen-Programm solltest du feststellen, dass in dem behandelten Bereich deutlich 
weniger Haare wachsen. Die verbleibenden Haare sollten dünner und/oder heller sein. Um die unerwünschte 
Behaarung weiter zu reduzieren, kann du die monatlichen Behandlungen fortsetzen oder punktuelle Behandlungen 
nach Bedarf vornehmen.

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN
GEGENANZEIGEN

Das Gerät darf in folgenden Fällen NICHT verwendet werden:

wenn dein Hautton dunkler als 5 entsprechend der obigen Hauttabelle ist. Da dunkle Haut mehr Lichtenergie 
absorbiert, kann die Behandlung von sehr dunkler Haut Missempfindungen/Schmerzen oder unerwünschte 
Nebenwirkungen (z. B. Verbrennungen, Blasen, Verfärbungen oder Narbenbildung) verursachen und zu 
Verletzungen der Haut führen.

wenn du schwanger bist, stillst oder jünger als 18 Jahre alt bist, da dieses Gerät nicht mit diesen 
Personengruppen getestet wurde.

wenn du schon einmal Hautkrebs hattest oder bei dir präkanzeröse Läsionen (z. B. Naevi oder viele Leberflecke) 
aufgetreten sind.

wenn du deine Haut vor kurzem künstlich oder natürlich gebräunt hast oder vor kurzem einen Sonnenbrand 
hattest. Wenn sie der Sonne ausgesetzt war, kann deine Haut empfindlich und besonders anfällig für 
Nebenwirkungen der IPL-Behandlung (z. B. Verbrennungen, Blasen, Verfärbungen oder Narbenbildung) sein. 
Warte deshalb mit der Verwendung des Geräts 1 Woche, bis der Sonnenbrand abgeklungen bzw. die Bräune 
verschwunden ist.





ELEKTROSICHERHEIT
Wie bei jedem elektrischen Gerät müssen für eine sichere Verwendung bestimmte Vorsichtsmaßnahmen 
eingehalten werden.

UNTERLASSE FOLGENDES:

das Gerät nicht öffnen, da du dich damit gefährlichen elektrischen Komponenten aussetzen könntest

verwende PEACH™ 2 nicht, wenn es beschädigt ist, z. B. durch ein zerbrochenes Gehäuse, beschädigtes Kabel 
(innere Drähte sichtbar), gesprungenes oder zerbrochenes Glas am Gerät usw. Die Nichtbeachtung kann zu 
Verletzungen führen.

verwende das Gerät niemals in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen mit Wasser 
gefüllten Behältern und halte es von Feuchtigkeit fern. Verwende das Gerät nicht, wenn es nass geworden ist.

benutze das Gerät nicht, wenn es zu heiß zum Anfassen ist, da dies ein Anzeichen dafür sein kann, dass das 
Gerät beschädigt ist.

verwende niemals Netzteile oder andere Komponenten, die nicht für die Verwendung mit PEACH™ 2 
vorgesehen sind, da dies das Gerät beschädigen und zu Fehlfunktionen führen kann.

schalte das Gerät niemals auf einer anderen Oberfläche als der Haut ein und lass es keine Lichtblitze abgeben.

platziere das Gerät niemals an einem Ort, an dem es schwer vom Stromnetz getrennt werden kann

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE
UNTERLASSE FOLGENDES:

 verwende das Gerät nicht, wenn du an der zu behandelnden Hautstelle bereits ein Peeling durchgeführt hast. 
Bitte warte nach einem Hautpeeling 30 Tage, bevor du die Stelle mit dem Gerät behandelst. Die Behandlung 
gebräunter Haut mit intensiv gepulstem Licht (IPL) kann zu einer dauerhaften Hyperpigmentierung 
(Verdunkelung) oder Hypopigmentierung (Aufhellung) der behandelten Stellen führen.

verwende das Gerät nicht auf Stellen mit Tätowierungen oder dauerhaftem Make-up.

verwende das Gerät nicht an mit Fillern oder Botox behandelten Stellen.

verwende das Gerät nicht, wenn du eine bekannte Empfindlichkeit gegenüber Sonnenlicht (Lichtempfindlichkeit) 
hast oder Medikamente einnimmst, die deine Haut empfindlicher machen und eine Lichtempfindlichkeit 
verursachen, z. B. Retin A, Accutane und/oder andere topische Retinoide. Lies dir immer die Beipackzettel der 
Arzneimittel durch, die du verwendest, um festzustellen, ob eine Lichtempfindlichkeit als Nebenwirkung 
aufgeführt ist. Die Verwendung des Geräts auf einer lichtempfindlichen Haut kann zu Hautschäden, 
Schwellungen oder Blasen führen. Konsultiere vor der Verwendung des Geräts immer deinen Arzt, da die 
Verwendung die Haut schädigen kann. Dieses Gerät ist nicht für die Behandlung von Krankheiten bestimmt. Bei 
Leberflecken, Hautausschlag, juckender Haut, Hautpilz, entzündeter Haut, Beulen oder Fibromen sollte ein Arzt 
hinzugezogen werden.

berühre das Behandlungsfenster nie während oder unmittelbar nach der Verwendung. Prüfe das 
Behandlungsfenster regelmäßig auf Schäden.

berühre niemals die Kühlungsöffnung (Metallteil) des Geräts während oder direkt nach der Verwendung.

verwende das Gerät niemals, wenn das Behandlungsfenster Risse aufweist oder fehlt.

achte darauf, dass das Behandlungsfenster vor jeder Verwendung sauber und frei von Schmutz ist. Schmutz 
oder Fremdkörper auf oder um das Behandlungsfenster herum können vorübergehende Hautveränderungen wie 
Rötungen oder Schwellungen verursachen.

PEACH™ 2 darf nur von Personen über 18 Jahren verwendet werden und sollte außerhalb der Reichweite von 
Kindern aufbewahrt werden. Personen unter 18 Jahren dürfen das Gerät nicht verwenden, warten, reinigen oder 
damit spielen, da dies zu Verletzungen führen kann, wie z.B. Verbrennungen, Augenschäden durch 
Lichtexposition, Stromschläge oder Strangulation durch die Kabel. Es ist wichtig, dass Erwachsene die 
Verwendung des Geräts überwachen und sicherstellen, dass es korrekt verwendet wird, um mögliche Risiken zu 
minimieren.
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Das Gerät muss stets außerhalb der Reichweite von Haustieren und Ungeziefern aufbewahrt werden, die das 
Gerät beschädigen könnten. Zu den potenziellen Risiken gehören Störungen der Funktion und Stromschläge.

Es wird empfohlen, dass Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten 
das Gerät nur unter Aufsicht einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person verwenden oder in den sicheren 
und ordnungsgemäßen Gebrauch des Geräts eingewiesen werden.

Das Behandlungsfenster des Geräts ist eine empfindliche Komponente, die während des Betriebs heiß wird. 
Berühre es daher nie während oder unmittelbar nach der Verwendung.

ACHTUNG:

die im Behandlungsprogramm angegebene Anwendungsdauer DARF NICHT ÜBERSCHRITTEN WERDEN

vermeide eine übermäßige Anwendung an einer Stelle, da dies zu Hautschäden führen kann. Dazu gehört die 
Vermeidung von zu vielen Durchgängen, häufig aktivierten Lichtblitzen an einer Stelle und/oder einer zu häufigen 
Verwendung.

Setze die im Gerät integrierten Schutzmechanismen nicht außer Kraft.

SICHERHEITSHINWEISE

Die Haarentfernung mit Laser oder intensiv gepulsten Lichtquellen kann bei manchen Personen zu verstärktem 
Haarwuchs führen. Die derzeit verfügbaren Daten besagen, dass das höchste Risiko für eine solche Reaktion für 
Frauen mediterraner, nahöstlicher und südasiatischer Herkunft besteht, die Stellen im Gesicht und am Hals 
behandeln.

Verwende das Gerät NICHT an Stellen, an denen deine Haare nachwachsen sollen.

Verwende das Gerät NICHT auf der Kopfhaut, an den Augenbrauen oder in den Bereichen um die Augen. Die 
Verwendung in diesen Bereichen kann zu dauerhaften Augenschäden führen.

Das Gerät darf NICHT im Gesicht, am Kiefer oder am Hals von Männern verwendet werden. Die Haare im 
Bartbereich eines Mannes sind zu dicht und die Verwendung eines IPL-Geräts in diesen Bereichen kann zu 
Hautverletzungen führen.

Dieses Gerät ist nicht für die Entfernung von roter, grauer, weißer oder blonder Körperbehaarung geeignet. Bei 
Haaren dieser Farbe ist es nicht wirksam.
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MÖGLICHE RISIKEN, NEBENWIRKUNGEN UND HAUTREAKTIONEN

NEBENWIRKUNGEN BEWERTUNG VON REAKTIONEN UND 
VERHALTEN

Leichte Schmerzen/Missempfindungen an den 
behandelten Stellen.

Diese Reaktion ist zu erwarten und ist bei allen IPL-
Behandlungen normal. Du kannst das Gerät 
weiterhin gemäß den Anweisungen verwenden und 
die Schmerzen sollten mit fortgesetzter Anwendung 
abnehmen.

Kurzes Wärmegefühl oder Kribbeln während der 
Behandlung ist normal und verschwindet in der Regel 
nach einigen Sekunden bis einer Minute. Bei 
regelmäßiger Anwendung kann dieses Gefühl 
abnehmen.

Diese Reaktion ist zu erwarten und bei allen IPL-
Behandlungen normal. Du kannst das Gerät 
weiterhin entsprechend der Anleitung verwenden.

Juckreiz an den behandelten Stellen. Dies ist bei IPL-Behandlungen durchaus üblich und 
klingt in der Regel nach kurzer Zeit ab. Du kannst 
das Gerät weiterhin entsprechend der Anleitung 
verwenden. Bitte nicht an der Stelle kratzen.

Hautrötungen während oder nach der Behandlung, 
die innerhalb weniger Minuten verschwinden.

Diese Reaktion ist zu erwarten und bei allen IPL-
Behandlungen normal. Sobald die Hautrötung 
verschwunden ist, kannst du das Gerät wieder 
entsprechend der Anleitung verwenden.

Hautrötungen, die nicht innerhalb von Minuten 
verschwinden und 24-48 Stunden anhalten.

Breche die Anwendung sofort ab und konsultiere 
deinen Arzt, bevor du das Gerät wieder benutzt.

Schmerzen/Missempfindungen, die während der 
Behandlung stark sind oder nach Ende der 
Behandlung anhalten.

Breche die Anwendung sofort ab und konsultiere 
deinen Arzt, bevor du das Gerät wieder benutzt.

IN SEHR SELTENEN FÄLLEN BEWERTUNG VON REAKTIONEN UND 
VERHALTEN

Schwellungen und Rötungen, die nicht innerhalb von 
zwei bis drei Tagen abklingen.

Breche die Anwendung sofort ab und konsultiere 
deinen Arzt, bevor du das Gerät wieder benutzt.

Vorübergehende Veränderung der Hautfarbe (heller 
oder dunkler).

Wenn sich deine Hautfarbe verändert, breche die 
Anwendung sofort ab und konsultiere deinen Arzt.

Blasenbildung, Narbenbildung oder Brennen der 
Haut.

Breche die Anwendung sofort ab und konsultiere 
deinen Arzt, bevor du das Gerät wieder benutzt. Lege 
eine Kühlpackung auf die betroffene Stelle. Trage ein 
Antiseptikum oder eine Brandsalbe auf die Stelle auf.

BEDIENUNGSANLEITUNG
ACHTUNG: Befolge alle Behandlungsschritte und achte darauf, dass du einen Schritt vollständig abschließt, bevor 
du zum nächsten übergehst.
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GERÄT FREISCHALTEN

Vor der ersten Verwendung von  PEACH™ 2 musst du die FOREO-App installieren, um das Gerät freizuschalten 
und zu registrieren. Scanne dazu den QR-Code ein, den du auf der Rückseite der Geräteverpackung oder in der mit 
dem Gerät gelieferten Schnellstart-Anleitung findest.

BEHANDLUNGSBEREICH VORBEREITEN 

Entferne alle sichtbaren Haare auf der Haut, bevor du das Gerät benutzt. Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir, 
die Körperhaare zu rasieren und die Gesichtshaare mit Dermaplaning zu entfernen. Achte darauf, dass keine Haare 
auf der Hautoberfläche zurückbleiben, da dies zu Verletzungen führen kann. Dadurch verhinderst du auch, dass 
sich Schmutz an der Vorderseite des Geräts ansammelt. Reinige die Haut im Behandlungsbereich und tupfe sie 
trocken.

GERÄT EINSCHALTEN

Stecke den entsprechenden Adapter in das Netzkabel. Schließe dann das Gerät mit dem Netzkabel an eine 
Netzsteckdose an. Das Gerät schaltet sich automatisch ein. Mit den Tasten + und - kannst du die gewünschte 
Intensitätsstufe einstellen.

HINWEIS: Die Stufen 1 bis 3 sind für sensible Bereiche und die Erstverwendung gedacht. Wenn du eine niedrige 
Lichtintensität einstellst, kann es sein, dass mehr Behandlungen erforderlich sind, um die gewünschte Wirkung zu 
erzielen. Solange sich die Behandlung für dich angenehm anfühlt, kannst du die Lichtintensität um jeweils eine 
Stufe innerhalb des für deinen Hauttyp empfohlenen Intensitätsbereichs erhöhen.

PATCH-TEST

Wir empfehlen dir, vor der ersten Behandlung an jeder neuen Körperstelle die Haut auf eine Reaktion auf das Gerät 
zu testen. Die Testfläche sollte ca. 3 cm × 3 cm groß sein (entspricht 1 Lichtblitz des PEACH™ 2). Führe den Patch-
Test wie unten im Abschnitt „Behandlungsmethoden“ unter „Stempel-Modus“ beschrieben durch. Warte nach dem 
Patch-Test 24 Stunden, um sicherzustellen, dass deine Haut an dieser Stelle für die Behandlung geeignet ist und 
keine unerwünschten Reaktionen auftreten. Wenn nach 24 Stunden keine Reaktion aufgetreten ist, kannst du den 
Bereich um den Patch-Test herum behandeln. Der mit dem Patch-Test getestete Bereich sollte mindestens 1 Woche 
lang NICHT erneut behandelt werden. Wenn eine Hautreaktion auftritt, verwende das Gerät nicht weiter und wende 
dich an deinen Arzt.

BEHANDLUNGSMETHODEN
Die zu behandelnde Stelle muss frei von Haaren, sauber und trocken sein. Bevor du die Flash-Taste betätigst, 
wende den Blick vom Gerät ab, um nicht in das helle Licht zu blicken. In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass 
du den Blitz zu hell findest. Damit ist kein Sicherheitsrisiko verbunden. Um den Komfort zu erhöhen, empfehlen wir, 
die Behandlung in einem gut beleuchteten Raum durchzuführen, damit dir die Lichtblitze weniger hell vorkommen. 
Wenn das Licht dennoch zu hell ist, empfehlen wir das Tragen einer Sonnenbrille zum zusätzlichen Schutz der 
Augen. Auch bei Verwendung des Geräts im Gesicht empfehlen wir das Tragen einer Sonnenbrille als zusätzlichen 
Augenschutz.



GLEIT-MODUS

Zur schnellen und effizienten Behandlung von großen Bereichen - wie Beine, Arme, Brust, Rücken und 
Bauch.

�� Setze das Behandlungsfenster fest auf die Haut auf und wähle die gewünschte Intensität�
�� Betätige die Flash-Taste und halte sie gedrückt. Das Gerät beginnt zu blinken�
�� Führe das Gerät langsam und gleichmäßig von unten nach oben über den Behandlungsbereich. Achte darauf, 

dass das Gerät immer vollen Hautkontakt hat, das erkennst du daran, dass das Gerät kontinuierlich blinkt�
�� Sobald die Gleit-Behandlung abgeschlossen ist, hebst du das Gerät vom Behandlungsbereich ab�
�� Wiederhole den Vorgang auf dem angrenzenden Bereich in derselben Weise, bis der gesamte Bereich, den du 

behandeln möchtest, abgedeckt ist.

STEMPEL-MODUS

Zur Behandlung von kleinen oder schwer erreichbaren Stellen - wie Gesicht, Bikinizone und Achselhöhlen.

�� Setze das Behandlungsfenster fest auf die Haut auf und wähle die gewünschte Intensität�
�� Drücke die Flash-Taste und lasse sie sofort wieder los, um einen Lichtblitz abzugeben�
�� Nimm das Gerät von der Haut und setze es auf die nächste Stelle, die behandelt werden soll�
�� Wiederhole den Vorgang Punkt für Punkt, bis du den gesamten zu behandelnden Bereich abgedeckt hast.

HINWEIS:

Das Behandlungsfenster von PEACH™ 2 muss immer in vollem Kontakt mit der Haut sein, sonst funktioniert der 
Lichtblitz nicht.

Damit PEACH™ 2 effektiv wirken kann, musst du es gleichmäßig im gesamten Hautbereich anwenden, ohne 
Stellen auszulassen. Achte besonders darauf, keine Bereiche zu übersehen, indem du das Behandlungsfenster 
direkt neben der zuvor behandelten Stelle aufsetzt, ohne Abstand zu den vorher behandelten Bereichen zu 
lassen. Achte dabei jedoch darauf, denselben Bereich nicht mehrmals zu behandeln. Damit wird die Wirksamkeit 
der Behandlung nicht verbessert, aber das Risiko von unerwünschten Hautreaktionen kann sich erhöhen.

Wenn du starke Schmerzen hast, brich die Behandlung sofort ab und wende dich an deinen Arzt, bevor du das 
Gerät erneut verwendest.

DEIN BEHANDLUNGSPROGRAMM FÜR PEACH™ 2

Für optimale Ergebnisse solltest du das Gerät über 12 Wochen lang einmal pro Woche anwenden, um 
sicherzustellen, dass alle Haarfollikel behandelt werden.

Nach der ersten Behandlungsphase (ein Mal pro Woche 12 Wochen lang) empfehlen wir, das Gerät einmal im 
Monat oder je nach Bedarf anzuwenden, um das Ergebnis zu erhalten.

Zwischen zwei Behandlungen an derselben Stelle solltest du immer eine Pause von 7 
Tagen einlegen.

BEHANDLUNG BEHANDLUNG7 TAGE

Du kannst dich innerhalb von 3 Tagen nach einem geplanten Behandlungstermin behandeln. Wenn du dich nicht 
innerhalb der Frist von 3 Tagen nach einem geplanten Behandlungstermin behandelt hast, starte den Zyklus von 
vorn.
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REINIGUNG, WARTUNG, AUFBEWAHRUNG

Schalte das Gerät nach der Behandlung immer aus, indem du den Netzstecker aus dem Gerät und aus der 
Steckdose ziehst.

Nach jedem Gebrauch muss das Behandlungsfenster gründlich mit einem leicht feuchten, fusselfreien Tuch 
abgewischt werden. Für eine optimale Leistung ist es besonders wichtig, die Vorderseite des Geräts und den 
Reflektor frei von Schmutz, Haaren oder anderen Fremdkörpern zu halten.

ACHTUNG: Das Behandlungsfenster kann während des Betriebs heiß werden. Bitte berühre und reinige das 
Behandlungsfenster frühestens 5 Minuten nach Ende der Verwendung, um sicherzustellen, dass es ausreichend 
abgekühlt ist.

HINWEIS:

Verwende niemals alkohol-, benzin- oder acetonhaltige Reinigungsmittel, da diese die Haut reizen und das 
Silikon am Gerät beschädigen können.

Bitte vermeide es, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten in die Öffnungen des Geräts eindringen, einschließlich 
der Kanäle, die zur Kühlung der Haut dienen. Achte daher darauf, dass das Gerät vor Feuchtigkeit geschützt 
wird.

STÖRUNGSBESEITIGUNG

STÖRUNG LÖSUNG

Das Gerät lässt sich nicht einschalten. � Vergewissere dich, dass das Gerät an das 
Stromnetz angeschlossen ist�

� Dein Gerät ist nicht freigeschaltet. Um es zu 
entsperren, registriere dein Gerät über die 
FOREO-App. (Die Anleitung findest du in der 
Bedienungsanleitung.)

Die Flash-Taste reagiert nicht.

� Vergewissere dich, dass das Behandlungsfenster 
vollständig in Kontakt mit der Haut ist, bevor du 
die Behandlung durchführst.�

� Ziehe den Stecker des Geräts aus der Steckdose 
und stecke ihn dann wieder ein.

Das Gerät lässt sich nicht mit der FOREO-App 
synchronisieren.

� Schalte dein Bluetooth aus und wieder ein, um 
die Verbindung wiederherzustellen.�

� Schließe die FOREO-App und öffne sie erneut, 
um den Prozess von vorne zu beginnen.�

� Prüfe, ob die App im App-Store deines 
Mobilgeräts aktualisiert werden muss.

Das Gerät, das Behandlungsfenster, das Netzteil 
oder das Kabel weisen Schäden oder Risse auf oder 
scheinen defekt zu sein.

GERÄT IN FOLGENDEN FÄLLEN NICHT 
VERWENDEN: Wenn du Bedenken bezüglich der 
Sicherheit hast oder vermutest, dass es beschädigt 
sein könnte. Bitte besuche in einem solchen Fall 
unsere Website, um weitere Informationen zu 
erhalten und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

Wenn du spezielle Fragen hast oder weitere Unterstützung bei der Bedienung des Geräts benötigst, besuche bitte 
den Support-Bereich auf foreo.com/support.





FCC-ERKLÄRUNG:
HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für Digitalgeräte der Klasse B gem. Kapitel 15 
der FCC-Vorschriften. Die Grenzwerte sind so festgelegt, um angemessenen Schutz gegen störende Interferenzen 
bei Installation in einer Heimanlage zu bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann 
diese ausstrahlen. Dies kann bei nicht korrekter Installation störende Interferenzen zu Funkverbindungen 
verursachen. Es besteht allerdings keine Garantie dafür, dass es nicht zum Auftreten von Interferenzen kommt. Ob 
das Gerät störende Interferenzen zu Funk- oder Fernsehempfang auslöst, kann man leicht durch Ein- und 
Ausschalten des Geräts feststellen. Sollte dies der Fall sein, kann versucht werden, die Interferenzen durch eine 
oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort installieren.

Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.

Das Gerät an eine Steckdose anschließen, die zu einem anderen Stromkreis als die des Empfängers gehört.

Wende dich an deinen Verkäufer oder einen erfahrenen Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

TECHNISCHE MERKMALE

PEACH™ 2 ist ein System zur intensiven Lichtimpulstherapie mit breitbandiger Filterung und folgenden technischen 
Spezifikationen:

Wiederholungsrate 0,5 - 1s

Pulslänge Freie Entladung 3ms

Max. optische Leistung 7.3 J/cm²

Wellenlänge 550 - 1100nm

Stromversorgung 100 - 240V, 50/60Hz 3A

Betriebstemperatur 5 ºC bis +40 ºC

Betriebsluftfeuchtigkeit 40% bis 80%

Betriebsdruck 800 bis 1,060 hPa

Behandlungsbereich (Spotgröße) 4.5cm²
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TRANSPORTBEDINGUNGEN:

Temperatur -10 Celsius bis +50 Celsius

Luftfeuchtigkeit 30% bis 80%

Druck 500hPa bis 1,060hPa

Wurde das Gerät bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Betriebsbereichs gelagert, bitte vor der 
Verwendung mindestens 30 Minuten warten, damit sich das Gerät auf Umgebungstemperatur aufwärmen 
kann

PEACH™ 2 verfügt über 500.000 Lichtblitze und ist für die Verwendung durch eine Person bestimmt. Bei 
empfohlener Verwendung beträgt die erwartete Mindestlebensdauer 10 Jahre.

Die CE-Kennzeichnung bescheinigt, dass dieses Gerät mit den folgenden EU-Richtlinien übereinstimmt:

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU

Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG

Dieses Gerät entspricht den derzeit geltenden EMC-Sicherheitsnormen, einschließlich der Ergänzungen für 
Haushalts- und medizinische Geräte. Dabei handelt es sich um: EN 55014- 1:2021, EN 55014-2:2021, EN 
61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3- 3:2013/ A1:2019/ A2:2021, IEC 60601-1-2:2014/AMDI:2020

Dieses Gerät entspricht den derzeit geltenden EMC-Sicherheitsnormen, einschließlich der Ergänzungen für 
Haushalts- und medizinische Geräte. Dabei handelt es sich um: IEC 60335-1:2010 + Ams, IEC 60335-2-113:2016, 
EN 62233:2008, IEC 60601-1:2005+A1:2012 +A2:2020, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010 + Ams, IEC 
62366-1:2015, IEC 60601-1-11: 2015+ Ams, IEC 62304:2006 + Ams, CAN/CSA - C22.2 No 60601-1:2008 und 2014, 
ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + Ams
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